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PARECER Nº 4/2024/FUNDHACRE - PRAFF/FUNDHACRE - SESP/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO Nº 0039.016132.00044/2024-95
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, COMPRAS
ASSUNTO: Digite Parecer técnico –  Pregão Eletrônico SRP nº 233/2024 - Comprasgov nº 90233/2024 

 PARECER TÉCNICO 

  

Senhor Ronis Pessoa Nogueira,

 

Prezado,

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 779, de 22 de julho de 2020, retificada no
Diário Oficial Nº 13.050 de 24/05/2021- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de
Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2°.

Em atenção ao MEMORANDO Nº  1313 (0012649162)  referente ao processo 0039.016132.00044/2024-95  , cujo objeto é a
Aquisição de Material e Instrumental Ortodôntico, para atender as demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre -
FUNDHACRE., para análise e emissão de parecer técnico das propostas, conforme especificado, ENCAMINHO PARECER TÉCNICO.

 

ITEM. DESCRIÇÃO UND. QTD PEDIDO

MINIMO

EMPRESA

FORNECEDORA

PARECER

 
 
 
 
 
 
 

1

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

PREMOLAR

SUPERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 0.22"

X 030"; METALICO;

COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

7º; ANGULO -0º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

2

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

CANINO

SUPERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030"; METALICO;

COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

2º; ANGULO 13º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

3

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

CANINO

SUPERIOR

ESQUERDO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030"; METALICO;

COMPRIMENTO

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO
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3,2MM; TORQUE -

2º; ANGULO 13º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

4

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

INCISIVO

LATERAL

SUPERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

2,9MM; TORQUE

+8º; ANGULO +9º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

5

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

INCISIVO

LATERAL

SUPERIOR

ESQUERDO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

2,9MM; TORQUE

+8º; ANGULO +9º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 

6

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

INCISIVO

CENTRAL

SUPERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

 
 
 

PCT

 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

3,9MM; TORQUE

+12º; ANGULO

+5º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

   MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

7

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO INCISIVO

CENTRAL

SUPERIOR

ESQUERDO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

3,9MM; TORQUE

+12º; ANGULO +5º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

 
 

 
 

35 MAXLAB APROVADO
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8

REPOSICAO

PRIMEIRO

PREMOLAR

INFERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030"; METALICO;

COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

22º; ANGULO 0º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

65

 
 
 
 
 
 
 
 

9

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

PRIMEIRO

PREMOLAR

INFERIOR

ESQUERDO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030"; METALICO;

COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

22º; ANGULO 0º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

10

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

SEGUNDO

PREMOLAR

INFERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

17º; ANGULO 0º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

11

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

SEGUNDO

PREMOLAR

INFERIOR

ESQUERDO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

17º; ANGULO 0º;

PACOTE COM 10

UNIDADES.

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 

12

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

CANINO

INFERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

 
 
 
 

PCT

65 35 MAXLAB APROVADO
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 COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

11º; ANGULO +7º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

     

 
 
 
 
 
 
 

13

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

CANINO

INFERIOR

ESQUERDO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

3,2MM; TORQUE -

11º; ANGULO +7º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 
 

14

BRAQUETE PARA

ORTODONTIA;

REPOSICAO

INCISIVO

CENTRAL E

LATERAL

INFERIOR

DIREITO;

PRESCRICAO

ROTH; SLOT 022"

X 030";

METALICO;

COMPRIMENTO

2,2MM; TORQUE

0º; ANGULO 0º;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO

ROTH DUPLO;

PARA

SOLDAGEM;

CONVERSIVEL

PARA SOLDAGEM

1º MOLAR

SUPERIOR

DIREITO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

14º; OFFSET 14º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO

ROTH DUPLO;

PARA SOLDAGEM;

CONVERSIVEL

PARA SOLDAGEM

1º MOLAR

SUPERIOR

ESQUERDO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO
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14º; OFFSET 14º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO

ROTH DUPLO;

PARA SOLDAGEM;

CONVERSIVEL

PARA SOLDAGEM

1º MOLAR

INFERIOR

DIREITO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

20º; OFFSET 0º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 
 

18

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO

ROTH DUPLO;

PARA

 
 

PCT

 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 SOLDAGEM;

CONVERSIVEL

PARA SOLDAGEM

1º MOLAR

INFERIOR

ESQUERDO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

20º; OFFSET

0º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

   MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 
 

19

TUBO PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO

ROTH SIMPLES;

PARA COLAGEM;

PARA USO NO 1º

MOLAR

SUPERIOR

DIREITO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

14º; OFFSET 14º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 
 

20

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO

ROTH SIMPLES;

PARA COLAGEM;

PARA USO NO 1º

MOLAR SUPERIOR

ESQUERDO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

65 35 MAXLAB APROVADO
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14º; OFFSET 14º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

21

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO ROTH

SIMPLES; PARA

COLAGEM; PARA

USO NO 1º

MOLAR INFERIOR

DIREITO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

20º; OFFSET

0º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

22

TUBO PARA

ORTODONTIA;

PRESCRICAO

ROTH SIMPLES;

PARA COLAGEM;

PARA USO NO 1º

MOLAR INFERIOR

ESQUERDO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE -

20º; OFFSET 0º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 
 

23

TUBO PARA

ORTODONTIA;

TAMANHO MINI;

PRESCRICAO

ROTH SIMPLES;

PARA COLAGEM;

PARA USO NO 2º

MOLAR

SUPERIOR

DIREITO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

2,5MM; TORQUE -

14º; OFFSET 14º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

24 TUBO

PARA

PCT 65 35 MAXLAB APROVADO

 ORTODONTIA;

TAMANHO MINI;

PRESCRICAO

ROTH SIMPLES;

PARA COLAGEM;

PARA USO NO 2º

MOLAR SUPERIOR

ESQUERDO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

2,5MM; TORQUE -

14º; OFFSET 14º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

   MAXLAB APROVADO
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25

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

TAMANHO MINI;

PRESCRICAO

ROTH SIMPLES;

PARA COLAGEM;

PARA USO NO 2º

MOLAR INFERIOR

DIREITO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

2,5MM; TORQUE -

20º; OFFSET 0º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 
 
 

26

TUBO PARA

ORTODONTIA;

TAMANHO MINI;

PRESCRICAO

ROTH SIMPLES;

PARA COLAGEM;

PARA USO NO 2º

MOLAR INFERIOR

ESQUERDO; COM

GANCHO DISTAL;

COMPRIMENTO

2,5MM; TORQUE -

20º; OFFSET 0º;

SLOT 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

27

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

LINGUAL

HORIZONTAL;

SEM GANCHO;

PARA

SOLDAGEM;

COMPRIMENTO

3,5MM; TORQUE

0º; PACOTE COM

10 UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

65

35 MAXLAB APROVADO

 
 
 

28

BOTAO PARA

ORTODONTIA;

BASE CONVEXA;

PARA

SOLDAGEM;

BASE 4,5MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 

PCT

 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 
 
 

29

TUBO

PARA

ORTODONTIA;

CRUZADO;

MEDIDA 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 

PCT

 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

30

BOTAO PARA

ORTODONTIA; EM

ACO INOX;

LINGUAL BASE

RETA COM

RETENCOES;

PARA COLAGEM;

BASE CONVEXA

3,45MM; PACOTE

COM 10

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO
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UNIDADES. -

 
 
 
 
 

31

BOTAO PARA

ORTODONTIA; EM

ACO INOX;

LINGUAL BASE

RETA COM

RETENCOES; PARA

COLAGEM; BASE

RETA 3,5MM;

PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

20 10 MAXLAB APROVADO

 
 
 

32

GANCHO

ORTODONTICO;

EM ACO INOX;

LINGUAL; PARA

SOLDAGEM;

MEDIDA 4,0MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 

PCT

 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 
 
 

33

GANCHO

ORTODONTICO;

EM ACO INOX;

PARA TRACAO DE

DENTES

INCLUSOS;

PACOTES COM 10

UNIDADES. -

 
 
 

PCT

 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

34

GURIN

PARA

ORTODONTIA; EM

ACO INOX; COM

GANCHO DIREITO

ABERTO;

FORMATO SLOT

RETANGULAR;

AJUSTAVEL

0,56MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

20

10 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

35

GURIN

PARA

ORTODONTIA;

COM GANCHO

ESQUERDO

ABERTO;

FORMATO SLOT

RETANGULAR;

AJUSTAVEL

0,56MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 

36

STOP

PARA

ORTODONTIA; EM

ACO INOX;

FORMATO TUBO;

PARA ARCOS

RETANGULARES;

MEDIDA 022";

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 

PCT

 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 

37

STOP

PARA

ORTODONTIA; EM

ACO INOX; PARA

ARCOS

REDONDOS;

MEDIDA 021";

 
 
 
 

PCT

10 5 MAXLAB APROVADO
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PACOTE COM 25

UNIDADES. -

 
 
 

38

MOLA

PARA

ORTODONTIA;

PARA

COMPRESSAO;

ABERTA; CRNI;

TAMANHO

1000MM. -

RL 30 15 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

39

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 28,00MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

40

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

28,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 

41

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

 
 
 

PCT

 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 PERIMETRO

INTERNO

29,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

   MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

42

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 29,50MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

43

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

30,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 

BANDA PARA

ORTODONTIA;

 
 

 
 

5 MAXLAB APROVADO
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44

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

30,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 

PCT

 
 
 
 

10

 
 
 
 
 

45

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 31,00MM;

PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

46

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

31,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

47

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

32,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

48

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

32,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 

49

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

 
 
 

PCT

 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 PERIMETRO

INTERNO 33,00MM;

PACOTE

COM 10

UNIDADES. -
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50

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

33,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

51

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 34,00MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

52

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

34,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

53

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 35,00MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

10 5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

54

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 35,50MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

55

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 36,50MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 

BANDA PARA

ORTODONTIA;

 
 

 
 

5 MAXLAB APROVADO
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56

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 37,00MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 

PCT

 
 
 

10

 
 
 
 

57

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

 
 
 
 

PCT

 
 
 
 

10

5 MAXLAB  

 37,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

   MAXLAB  

 
 
 
 
 
 

58

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

38,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

59

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

38,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

60

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

39,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

61

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

39,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO
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62

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 41,00MM;

PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

63

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

40,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

64

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E 2º

MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO 41,50MM;

PACOTE COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 

65

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

SUPERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

 
 
 
 

PCT

 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 42,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

     

 
 
 
 
 

66

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR DIREITO

E ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

28,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

67

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR DIREITO

E ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

28,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO
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68

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR DIREITO

E ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

29,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

69

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

29,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

70

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR DIREITO

E ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

30,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 
 

71

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR

DIREITO E

ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

30,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

72

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR DIREITO

E ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

31,00MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

 
 
 
 
 

73

BANDA PARA

ORTODONTIA;

UNIVERSAL; 1º E

2º MOLARES

INFERIOR DIREITO

E ESQUERDO;

PERIMETRO

INTERNO

31,50MM; PACOTE

COM 10

UNIDADES. -

 
 
 
 
 

PCT

 
 
 
 
 

10

5 MAXLAB APROVADO

Atenciosamente,
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Caroline Freire de Lucena Nunes
Coordenadora do Programa de Reabilitação e Assistência aos fissurados da Face

PRAFF
Portaria FUNDHACRE Nº14, de 14 de junho de 2023

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE FREIRE DE LUCENA NUNES, Cirurgião Den�sta, em 16/10/2024, às 11:32,
conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Norma�va Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de
fevereiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.sei.ac.gov.br/auten�cidade, informando o código
verificador 0012780072 e o código CRC 925CA32B.

Referência: Processo nº 0039.016132.00044/2024-95 SEI nº 0012780072
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